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1. Réalisation des essais 

n° essai affichage décision 

   

   

 

2. Critère d’acceptation 

La tolérance moyenne préconisée par le constructeur est de 0.2%.  

La tolérance admise pour l’échantillon est de 2 grains. 

Si le nombre de grains affiché est incorrecte, contacter le SAV. 

 

VÉRIFICATION DU 

NUMIGRAL 

largeur  3.5 mm 


